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1

€$re
Reg. No.04213-004

SKUSKE
Skúška: A-akreditovaná'N-neakreditovaná
subdodávka : SA - akreditovaná, sN - neakreditovaná

Počet uýt|ačkov
Výt|ačok čís|o :

objednávateť:
Zodpov. píac':
Tel:
Fax :

objednávka :

zákazka:
Poěet Vzoriek :

Udaje o vzorkách :

oznaěenie: drevnépe|etky-1-smrek
Typ vzorky: biopalivo
Popis vzorky:

Ukazovateť

strana1zpoětu1
Počel prí|oh : 0

Dátum prevzatia Vzoriek: 4'4.2016
Dátum Wkonania skúšok od : 4.4.2016

do : 14.4.2016
Dátum Vystavenia protoko|u : 14.4'2016

VzoÍky odobra| : objednáVate|
Miesto odberu :

Dátum a čas odberu :

Výs|edky skúšok podťa STN EN |so 17225.2 A2

Lab.ěís|g. 16-00í386 Rozšírená Medza
označenie- drevné peletky neistota stanovenia

1 a./o!

Metóda Metodický Typ
predpis skúšky

Jédnotka
spa|né tep|o Q s(d} [MJ/kq]
výhřevnosť o (d) [MJ/kgI
výhrevnosť Q i(r) [MJ/kgI
výhrevnosť Q i(dao [MJ/kgI

ce|ková voda W t(r) Í%|
ce|ková síra s (d) I%l
ce|ková sira s t(r) Í"/.l

popo| (550.c) A (d) Íy"1
e|ement. ana|ýza c (d} t"/"1

H (d) ť/"1
N (d) ÍW

chlór c| ln
arzén As [mg/kg]

kadmium Cd [mg/kgl
chróm cr [mg/kg]
méď cu lmg/kgl
ortuť Hg lmgikg]
olovo Pb lmg/kgl
zinok Zn [mg/kg]
nikel Ni [mg/ks]

sypná hmotnosť [kg/m3l
frakcia < 3,15 mm l"/"1

rozmery pe|iet dlŽka [mm]priemer [mm]
tvar prierezu

mechanická odo|nosť 60 s Í"/"l

20,1
18,7
16,7
'18,9

9,61
0,02
0,02
1,40
49,'l
6,29
0,32
0,02

<1

<0,5

7
<5

<0,01
<5

15

593
2,O
<30
6

kruhouý
99,1

2
2
2
2
5
20
20
10
2

3
20
30

15

5,00
5,00
5,00
5,00
0,01
o,o2
0,02
0,01
0,01
0,02
0,01
0,01

1

0,5
5
5

0,01
5
5
4

N
N

SN

l0
l5
3

K |P 16.1

K tP t6.1
K rP 16.1

K tP 16.1

G lP 16.3
EA lP 16.7
EA lP 16.7
G lP 16.4
EA tP 16.7
EA lP 16.7

EA tP16.7
RFS lP 3.2
RFS rP 3.2
RFS tP 3.2
RFS lP 3.2
RFS lP 3.2

AAS.AMA IP 1.12
RFS IP 3,2
RFS IP 3.2
RFS 

'P 
3.2

G lP 16.6
RS tP 17.3

Rozšírená noistota : relatíVna kombinovaná štandardná neistota s koeficientom ookMia k=2

skúšobné |aboratórium preh|asu,ie, Že Výsledky skúšok sa týkajú len predmetu skúŠok.
certiÍikát o skúške mÓŽe byť bez súh|asu skúŠobného |aboratória reprodukovaný iba ako ce|ok.

Akreditácia |aboratória alebo jeho certiÍikát o skúške sám osebe neznamená v Žiadnom prípade schvá|enie výrobku
orgánom uderujúcim certifikáciu aIebo akýmkolvek iným orgánom'

Rek|amovať výs|edky |aboratórnych skúŠok moŽno do 30 dní od dátumu odos|ania Výs|edkov zákazníkovi.
Akceptované sú písomne podané Žiadosti.

Popis skratiek :

r stav pa|iva-pÓVodný
d stav pa|iva-bezvodý
daf prepoěet na horlavinu
G gravimetria
c cou|ometÍia
L Ligno Tester

certifikát o skúške Whotovi| :

certiÍikát o skÚške schvá|i| :

EA
K
RFS
MS.AMA
RS

elementárna ana|ýza s tepe|no vodivoslným detektorom
kalorimetria
rÓntgenfl uorescenčná spektrometria
atómoVá absorpčná spektrometria-ortuťový ana|yzátor
rozbor na sitách
intemý pÍedpis

RNDÍ. Nováková Jarmip/ /
vedúca odde|enia a no,['.n.fi;

IP

RNDr. Findura ťubomír /
Vedúci oddeIenia prevádzký
a prípravy vzoriek


